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ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ
 АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № ААС.РТР.00316

И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ
В ПРОГРАММЕ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Ультрафиолетовое излучение-2023

Наименование лаборатории и организации:

Испытательная лаборатория Общество с ограниченной
ответственностью «ВАЛИДАЦИОННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
АСЕПТИКА»

Кодовый № лаборатории: К1255

Образец
Контролируемый показатель,

ед. изм.
Результат

испытания
Значение Z(Z')-

индекса*
Заключение

 Наименование объекта: Ультрафиолетовое излучение/Искусственный источник УФ-
излучения (производственная среда, рабочие места)

УФИ

Энергетическая
освещенность/Ультрафиолет
овое излучение в диапазоне

длин волн УФ-А (0,315-0,400
мкм) ,        мВт/м2

153 Z = 0.18 Сигнал отсутствует

УФИ

Энергетическая
освещенность/Ультрафиолет
овое излучение в диапазоне

длин волн УФ-В (0,280-0,315
мкм) ,        мВт/м2

602 ( Z ' = -1.72 ) Сигнал отсутствует

УФИ

Энергетическая
освещенность/Ультрафиолет
овое излучение в диапазоне
длин волн УФ-С (0,20-0,28

мкм),        мВт/м2

961 Z = 0.14 Сигнал отсутствует

* - расчет статистических показателей и их интерпретация содержатся в Отчете по результатам ППК.

Генеральный директор Е.В. Васина

17.10.2023

Является приложением к отчету № Электромагнитное излучение-2023 от 17.10.2023 , без отчета
недействительно.
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